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Введение 
Для измерения тока широко распространенной практикой является использование 
шунтов [1]–[3]. Однако недостатком такого способа измерения является конечное со-
противление шунта, вносящее в схему искажения, особенно при измерении малых то-
ков. Альтернативой данному способу измерения тока является преобразователь ток-
напряжение с использованием операционного усилителя (ОУ) с параллельной отрица-
тельной обратной связью [3]–[5]. При этом падение напряжения на входе преобразо-
вателя определяется только напряжением смещения 10–1000 мкВ. Однако такой спо-
соб возможен только для измерения тока в заземленных ветвях измеряемой схемы.  
То есть при измерении уровень синфазной составляющей преобразователя ток-
напряжение должен быть равен нулю. Известны схемы преобразователей ток-
напряжение, лишенные отмеченных недостатков, т. е. обладающие нулевым входным 
напряжением и конечной синфазной составляющей [6], [7]. Данные схемы преобразо-
вателей представлены соответственно на рис. 1, а и б. 
 
а)  б) 
Рис. 1. Преобразователи ток-напряжение с нулевым входным напряжением: 
а – [6]; б – [7] 
Выходное напряжение схем, пропорциональное входному току, находится в виде 
.21 UUU   В работах показано, что 0вх2 RIU   при соотношениях резисторов, 
показанных на схемах. При этом втекающий ток равен вытекающему, а падение на-
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пряжения на входе преобразователя не превышает суммы напряжений смещения 
ОУ1 и ОУ2. Однако в упомянутых работах [6], [7] отсутствует вывод расчетных со-
отношений и не приведен анализ влияния погрешностей ОУ1 и ОУ2 на результат 
преобразования. 
Целью работы является проведение анализа работы отмеченных схем с учетом 
несовершенств используемых элементов: напряжения смещения и входных токов 
операционных усилителей. 
Постановка задачи 
Анализ работы проведем для обобщенной схемы, представленной на рис. 2. Она 
отличается от схем, представленных на рис. 1, наличием входных напряжений ,вх1U  
















Рис. 2. Обобщенная схема преобразователя [6] 
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Выходное напряжение U  равно 




RUUUUU   (2) 
Из последнего выражения видно, что обобщенная схема является дифференци-
альным усилителем. Проделывая аналогичный анализ для схемы [7], можно полу-
чить выражение для ,U  отличающееся от (1) только знаком. 
Из полученных соотношений (1) можно получить уравнение преобразователя 
ток-напряжение. Для этого положим, что ,0вх2 U  и выразим ток, протекающий че-









































Откуда очевидно, что ток, протекающий по резистору 2R , в точности будет ра-





IR   То есть в идеальном случае падение напряжения 
на преобразователе будет равно нулю, а уровень синфазной составляющей .2вх1RI  
Результат преобразования не зависит от сопротивления резистора ,2R  т. е. от уровня 
синфазной составляющей. 
 
Рис. 3. Преобразователь ток-напряжение 
Анализ влияния погрешностей ОУ1, ОУ2 на результат преобразования, прояв-
ляющихся в виде напряжений смещения и входных токов, ввиду нелинейности схе-
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА 75
мы проведем методом наложения. Анализ проведем для обобщенной схемы, пред-
ставленной на рис. 4, на которой введены обозначения ,см1E  см2E  – напряжения 
смещения, ,1I  1I  и ,2I  2I  – входные токи соответственно для ОУ1 и ОУ2. 
Пусть в схеме действуют только напряжения смещения ,см1E  .см2E  Тогда для 












































































































Рис. 4. Схема для анализа влияния погрешностей ОУ1, ОУ2  
на результат преобразования 
Положим, что ,0см2см1  EE  ,022   II  а действуют только входные токи 
ОУ1. Для этого случая можно записать: 






























































































Теперь положим, что ,011см2см1   IIEE  т. е. действуют только входные то-




























































































  (5) 
С учетом (3)–(5) суммарную погрешность от действия напряжений смещения  
и входных токов ОУ1 и ОУ2 можно записать в следующем виде: 






















   (6) 
Для преобразователя ток-напряжение следует положить, что ,1 R  тогда вы-
ражение (6) можно записать в следующем виде: 
 .22 2101см1 RIRIRIEU
   (7) 
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RIRIRIE    
или 














E    
Погрешность состоит из трех слагаемых. Первое слагаемое определяется напряже-
нием смещения ОУ1 и диапазоном выходного напряжения преобразователя, т. е. при 
заданном входном токе значением сопротивления .0R  Данное слагаемое, при наличии 
балансировки см1E  в ОУ1, может быть скомпенсировано. Второе слагаемое определяет-
ся отношением входного тока ОУ1 к преобразуемому току .вхI  Данное слагаемое в по-
грешности является лимитирующим. Третье слагаемое, аналогично второму, но зависит 
от отношения резисторов ,
2 0R
R  которое при выборе резистора R  необходимо делать 
как можно меньше. При измерении малых токов это реализовано достаточно просто. 
Следует обратить особое внимание на то, что в выражение погрешности не входит на-
пряжение смещения ОУ2. В связи с этим ОУ2 целесообразно выбирать с полевыми 
транзисторами во входном каскаде, т. е. обладающим заметным смE  и очень низкими 
входными токами. Таким образом, с учетом балансировки ОУ1 и при правильном вы-
боре сопротивления резистора R  и ОУ2 погрешность преобразователя ток-напряжение 





I   
Заключение 
В работе получены аналитические соотношения, описывающие работу обобщен-
ной схемы преобразователя. 
На основе данных соотношений получено выражение погрешности схемы от 
влияния напряжения смещения и входных токов операционных усилителей. 
Представлено выражение погрешности преобразования для преобразователя ток-
напряжение. 
Показано, что основная часть погрешности определяется соотношением входно-
го тока ОУ1 к преобразуемому току, в то время как напряжение смещения ОУ2 не 
влияет на результат преобразования. 
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